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Esterilización del Instrun1ento de 
Laparoscopia, con

1 

rayos ultravioleta. 
Dr. SAULO MUÑOZ DELGADO 

Entre los problemas de orden técnico que 
han surgido en los Programas de Planifica­
ción, se cuentan las· dificultades tanto en la 
conservación como en la esterilización de · 
los aparatos de endoscopia. 

La parte óptica de los Laparoscopios es uno 
de los puntos vulnerables y que con más 
frecuencia requiere cambios de sus partes. 

Esto se debe principalmente a que las sus­
tancias que se emplean para la esterilización 
corroen el material que obtura los lentes 
permitiendo la entrada del líquido dentro 
de la parte óptica. · 

Por otra parte si se trata de evitar la esteri­
lización con líquidos mediante el uso de ta­
bletas o sustancias _ que ·produzcan vapores 
que esterilizan el medio, se aumenta el tiem­
po requerido para el procedimiento por lo 
menos en una hora lo cual lo hace poco 
práctico para la cirugía en programas de Pla­
nificación Familiar en los cuales se necesita 
reducir al mínimo el tiempo de este proceso. 

Los problemas anotados señalaban la nece­
·sidad de buscar un sistema s_egúro, y rápido 
y que al mismo tiempo no dañe la parte óp­
tica del aparato endoscópico. 

La radiación ultravioleta de onda corta que 
pertenece a los rayos invisibles de· la luz so­
lar y que .aparentemente no produce nin­
gún efecto dañino al organismo humano, ha 
probado ser un método efectivo en la des­
trucción de· todos lds gérmenes patógenos o 
en estado espurulante, así como las bacte­
rias, los fermentos y los virus. 

La destrucción de estos microorganismos 
se produce al ser alcanzada por la radiación 
ultravioleta de 254 nm. Se realiza por la ab-­
sorción de la energía en los cuerpos protéi­
cos que conduce a la destrucción de la célu­
la. La .dosis .se define multiplicando la ener­
gía que. choca contra una. superficie. por el 
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tiempo de actuación, es decir: 

energía x tiempo W x seg 

superficie cm2 

I 

La eficacia de un radiador se caracteriza 
por un rendimiento de dosis, es decir, por la 
energía radiada sobre una determinada su­
perficie . . El presente trabajo describe la pri­
mera experiencia de aplicar a la práctica de 
la esterilización del instrumental de endos­
copia el conocimiento teórico sobre la capa­
cidad destructiva de gérmenes de. los rayos 
ultravioleta. 

MATERIAL Y METODOS 

., A- Se probó la eficacia del esterilizador de 
rayos ultravioleta "ffitramatic de Luxe 471 
Inelmec patente número 147574. 

Se contaminaron dos cajas de Petri en la si­
guiente proporción de cada microorganis­
mo: 100 -10.000 y 1.000.000 ml. 
Se colocaron dentro. del esterilizador por 60 
miynutos una caja de Petri tapada y Ótra des­
tapada; luego se les agregó medio~cultivo y, 
se incubaron por 72 horas junto con dos ca­
jas también contaminadas, pero no éxpues­
tas (o sea controles positiv9s), de cada mi­
croorganismo. La temperatura interior del 
aparato fue de 50 a 55°C durante el tiempo 
que estuvo en servicio. 

B- Para este estudio se tomaron los laparos­
copios y se contamina:ron inicialmente en 
su superficie y luego en su parte interior 
con cultivos de estafilococo, de 1.000.000 
m/L coli y Klebsiela, se expusieron a los ra­
yos ultravioleta por 60 minutos y luego se 
agregaron medios de cultivo. Se tuvieron 
controles para verificar la positividad de los 
cultivos. Los medios usados fueron: 
EUGENAR - AGAR - NUTRIENTE - CAL­
DO DE TRYPTICASE - TIOGLICOLATO 
FLUIDO. 

C- Se emplearon durante los seis meses los 
laparoscopios esterilizados por el método 
anteriormente descrito en pacientes de Pro­
familia Cali observando las complicaciones 
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que se presentaron tanto en el postoperato­
rio inmediato como en el tardío. 

RESULTADOS 

A- Torlas las cajas expuestas a esterilización 
de rayos ultravioleta presentaron resultados 
negativos para crecimiento de colonias. 

En los controles los resultados fueron posi­
tivos observándose crecimiento abundante 
a las 24 horas. 

B- El resultado para los cultivos con mues­
tras obtenidas de los laparoscopios conta­
minados por estafilococos ( después de in-. 
cubación por 7 días a 35°C.), fue negativo 
después de la exposición a rayos ultraviole­
ta por 60 minutos. Los controles dieron 
crecimiento de colonias a las 24 horas. La 
temperatura alcanzada durante la exposi­
ción fue de 55°C. 

C- Los pacientes sometidos a laparoscopia 
con el instrumento esterilizado en la forma 
anteriormente indicada no presentaron mor­
bilidad infecciosa atribuible a la falta de es­
terilización. 

El número de pacientes a los cuales se prac­
ticó el procedimiento durante seis meses al­
canzó un total de 1.234 mujeres usuarias de 
los servicios de Profamilia, Cali. 

CONCLUSIONES 

lo. La esterilización por 60 minutos del 
equipo de Endoscopia en el aparato 
descrito de rayos ultravioleta es efec­
tiva según lo sustentan los resultados 
preliminares. 

2o. Se conserva la integridad de los ele­
mentos del laparoscopio susceptibles 
de corrosión por líquidos antisépti­
cos, y en los seis meses que se ha u­
tilizado el esterilizador de rayos ul­
travioleta el instrumento no sufrió 
ningún desperfecto. 
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3o. Las experiencias en humanos han de­
mostrado la ausencia de morbilidad 
infecciosa atribuible a este procedi­
miento de esterilización del equipo, 
y por lo tanto cumple normas- de se­
guridad completamel'it'- iatisfactorias. 

RESUMEN 

La utilización de rayos ultravioleta en la 
esterilización de instrumentos de laparos­
copia ha dado resultados óptimos, pues 
en un servicio abigarrado de pacientes co­
mo la consulta de planificación familiar 
de Profamilia en la ciudad de Cali (Colom­
bia), se demostró como un medio confia­
ble, de acuerdo con los estudios bacterio­
lógicos practicados y la ausencia de posi-
bles infecciones en pacientes tratadas. ( 1. 
234 mujeres). 

SUMMARY 

The use of ultraviolet rays in the sterili­
zation of laparoscopy instruments has 
yielded excellent results, in the widely­
used family planning service of Profami­
lia in the city of Cali, Colombia, it was 
provento be a reliable means of sterilizing 
according to bacteriological studies and 
the absence of possible infections in trea­
ted patients (1.234 women). 
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